





















































The Development of Six Degree of Freedom Bimaxillary J aw Tracking Device 
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第l報:磁気位相空間を応用した上顎6自由度下顎6自由度運動測定器の試作
The Development of Six Degree of Freedom Bir回xillaryJaw Tracking 
Device using Two Magnetic Fields in Quadrature Phase 
Abstract:百leaim of this study was to develop a new∞mpact six degree 
of freedom jaw tracking device. The results were as follows: 
l.A new compact six degree of freedom jaw tracking device using two 
magnetic fields in quadrature phase and sensor coils was developed. 
2.The measurement accuracy of jaw movement and maxillary arch target 
point is about 700μffi. 
3.This device is easier to handle than the digital type jaw movement 
analyzer (MM-JI)， and able to obtain important information about jaw 
movement in six degrees of freedom. 
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診断用機器としてディジタル方式顎運動測定器 (MM-JI) 3.4) を使用して
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となる. (x・， y . • z . ) はある点 Pの上顎座標系O'-X'Y'Z・での座
標値を， (x，y.z) は同一点の基準座標系 O-XYZでの座標値を，
(x 0， y O.z 0)は基準座標系O-XYZにおける上顎座標系 O'-X' Y' 
Z'の原点、の座標値を表す.
ここで，行列 Tの成分である 3行 3列の回転行列
l 
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の各列の成分 (L，ml，nl)， (l:l.m:l， n2)， (la，ma，ns)はそれぞれ上顎座標系
O'-X'y'z・の X'軸， Y'軸， z'軸の基準座標系 O-XYZに対する
方向余弦を表す.
基準座標系と上顎座標系の各軸のベクトルが一致している状態を回転量
がOであるとし，上顎座標系 0・-X' Y. Z'で各軸回りの回転量をそれぞ
れ 8x， 8 '1， θz で表して， この順番に回転したときの 3行 3列の回転行
列Rは，
R=TX・TY . T Z 
ただし， 。 。 。
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空間 5-8 )を応用した変位検出センサを用いた. この測定原理は，軸を一致
させて一定の位置関係に設置した 2個のコイル(1次コイル)にそれぞれ
90度位相の異なる正弦波電流(S i n波と Cos波)を流し，その間に置いたセ
ンサコイル(2次コイル〉に電磁誘導される出力信号と基準波との位相差
を検出することにより，位置の変化量が位相の変化量として出力されるも














検出機構部は 6個のコイルを組み合わせた 1次コイルと， 3個のコイル
??
?
を組み合わせたセンサコイル 2個で構成する. 1次コイ ルは， 直交座標系
の各軸上の原点から ±方向 300mの位置に直径約85mの円形 のも のを 6個
設置し， この 1次コイルの位置関係により測定の基準座標系を 設定する
(図 3) .センサコイルは一辺約10mのアクリル製立方体プロック に 3方
向にエナメル線を巻いたもので(図 4) ， これによってセンサ座標系を設





レクト回路， コイルドライブ回路， センサ回路，位相検波回路， カウンタ





用した. 2 "ox 10-"Hz (約110MHz) のシンセサイザの内部クロックを導出，
分周して 2311 X 10-"Hz (約55MHz) としてアップダウンカウンタへ入力し，
低周波信号は 227 X 10-"Hz (約13.4kHz) のシンセサイザ出力を使用した.
各センサの 1要素の測定には基本正弦波の 16周期分 〈約1.2rnsec) の時
聞を割り当て， 1次コイルに 90度位相の異なる正弦波電流を流し， センサ
コイルからの出力信号が安定するのを待って最後の 1周期分のセンサ出力
信号と基準波との位相差を 16bit アップダウンカウンタで測定する. こ
のとき上下センサの同一要素は同時に測定する. この結果を16b i tのパラ
レル信号でミニコンピュータに転送する. 1次コイルは位置の検出の時は
2個，角度の検出の時は 4個同時にドライブし，それぞれに対応したセン
サコイルからの信号を検波する.各チャンネルは 223X 10-"Hz (約839Hz)
で時分割 したので，本測定器としての顎位当たりの samplingrate は 22 0 
x 10-4Hz (約105Hz) である.












30 m )に配置した 3個の測定子とセンサ取り付け部とから成り，下顎セン
サをこのプロープに装着した状態で下顎センサに対する測定子先端の位置







る校合平面の法線を Z軸，両軸に垂直な直線を Y軸とする 11)
3. 測定器の校正







それぞれの点においてセンサ座標系の X軸回りに::t1 2度， y軸回りに -12 
度--+ 36度， z軸回りに士 12度の範囲をそれぞれ 4等分する回転位置につ
いて行なった. また上顎センサについては基準座標系の原点から Z軸方向
に40mmの点を中心に各軸方向に 60mmの範囲の同じく 125点について，セン
サ座標系の X軸回りにI:12度， y軸回りに::t24度， z軸回りに::t1 2度の範
囲をそれぞれ 4等分する回転位置について行なった〈図 10).センサは，























出力値が各要素について存在する. ここで，顎運動データ中の 1顎位 の 6
個の測定値と校正データの校正値とを比較し，各要素について測定器出力
値に対し校正値が+方向と 一方向で最も近い値を有する校正データを 64組
選択する. この 64組の校正データから最小 2乗法によって次に示す補正式
の各項の係数を求め各要素の最適値を算出した.
補正式
Q = k1・x.y + k2・x• z + ks. x .α+ k.・x・β+kl5・x・1+ 
kl5. y . Z+ k7・y・α+ka. Y.β+ kll • Y・1+ k10・z・α+
k1・z・β +k12・z・1 +k1S・α・β +k14・α・1 +kll5・β・1 + 
kl15・x+ k17・Y+ k18・z+ k11l・α+k20・β -1 k21・1 + k22・1
-② 








T L とすると， これらは①式により求めることができる. ここで上顎セン
サ座標系に対する下顎センサ座標系の座標変換行列 Twは，






181 182 18a X80 
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000 1 
ただし，原点移動量 (X80，Y 80，ZoO) は，校合平面の切歯点 P 1 (x 1 
y 1， Z 1) ，左上顎第 1大臼歯点 P 2 (x 3， y 3， Z 3) ならびに右上顎第 1大
臼歯点 P3(X3，Y3，Za) を結んだ 3角形の重心の上顎センサ座標系にお
ける座標値である. さらに (181，mBI，nBI)，(1B2，mB2， nB2)，(1 B3， 









S u[= B- 1 • Tw[・T 1 ・B ・SL 
となる.ただし， S u [は上顎校合平面座標系における解析対象点の位置ベ
クトル， T 1は殴頭販合位における上下顎座標系の座標、変換行列， S Lは下
顎校合平面座標系における解析対象点の位置ベクトルをそれぞれ示し， ま
た， i (i = 1， 2， 3，・・・， n )は運動中の顎位を示す.
なお相補下顎運動 3)は Tw [， T 1の逆行列を用いて










し，測定終了後， ワークステーション (DE C社製， VAX Station 4000) 
にデータを転送し，補正を行った後，解析対象点の運動軌跡をグラフイツ









止させて連続した 100個のデータを収集した. その結果，表 2に示すよう
に原点付近の点で収集した 100個のデータのばらつきは，標準偏差O.99， 













































滑走運動の測定に限られる.交流磁場を利用した測定は，眼球運動 31 -3 3 ) 
や 3次元ディジタイザ B4)，顎運動 81・28}，舌運動 81 )に応用されているが，
6自由度の顎運動測定に応用 5- S)されているものは少ない.交流磁場を利
用した測定では， 2次コイルに電磁誘導される信号の振幅値によって距離











17). P S Dカメラや CC Dカメラによって標点の 2次元座標として出
力する方法 20・21，28，2.・2s.M¥ また永久磁石を応用した方法 22¥ 超音
波ディジタイザを利用した方法 30 )がある. これらは 1個の標点について
3次元的な位置の情報しか得ることができず， 6自由度の測定には標点、が
最低 3個必要となり必然的に形態が大きくなる.本測定器では被験者に装





































































す X軸回りの回転量の校正は 6度ごとであり， 12度ごとに校正を行った Y
軸回りの回転量の誤差はこれよりも大きいものと思われる. したがって上



































1 .磁気位相空間を応用し，上顎 6自由度，下顎 6自由度運動が測定可能
な顎運動測定器を開発した.
2 .本測定器の総合的な測定精度は 700μmであった.















谷春保，関根 弘，三谷英夫編， ~交合の生涯維持， 77--87，クインテ
ッセンス出版，東京， 1992. 
3 )坂東永一，藤村哲也，鈴木 温ほか:ディジタル方式による下顎運動
測定，顎機能， 2 : 137--143， 1984. 
4 )藤村哲也，坂東永一:ディジタル方式顎運動測定器の開発，補綴誌:
35. 830--842. 1991. 
5 )中野雅徳，竹内久裕，大井啓司ほか:顎機能異常(顎関節症)症例に
対する 6自由度顎運動測定による診断と移行的治療 四国歯会誌， 4 
: 87--100， 1991. 
6 )坂東永一:情報量が多く操作の容易な下顎運動測定器の開発，昭和60
年度科学研究費補助金(一般 B)研究成果報告書， 1--226， 1985. 
7 )坂東永一:口腔内 6自由度顎運動測定器を主とした顎機能診断システ
ムの開発，平成 3年度科学研究費補助金(一般 A) 研究成果報告書，
1--85. 1992 
8 )郡 元治，坂東永一 藤村哲也:磁気位相空間を応用した顎運動測定
器の開発-第 2報一口腔内 6自由度顎運動測定器 日磁歯誌， 1 
103， 1992. 
? ??
9 )鈴木 温:ディジタル方式下顎運動測定器による下顎限界運動の 6自
由度解析，補綴誌， 31: 712--725， 1987. 
10) Beck. H. O. and Morrison， W. E. :A method for reproduction of 
movements of the mandible， J Prosth Dent， 12:873--883， 1962. 
11) Gibbs， C. H. ， Messerman， T. ， and Reswick， 1. B. :The case 
gnathic replicator for the investigation of mandibular 
movements， Engineering Design Center Report， EDC-4-66-14， Case 
Western Reserve Universi ty， Cleveland， OH， 1966. 
12) Knap， F. 1. • Richardson， B.L. and Bogstad，1. :Study of 
mandibular motion in six degrees of freedom， J Dent Res， 49: 
289--292， 1970. 
13 )真柳昭紘:側方滑走運動における穎頭運動に関する研究，補綴誌， 14 
: 158--182， 1970. 
14)野村孝太郎:側方校合位における校合器の再現性と運動様式に関する
研究，補綴誌， 15: 239--266， 1971. 
15) Goodson， 1. M. and Johansen， E. :Analisys of human mandibular 
movement， edi ted by Mayers， H. M.， Monographs in Oral Science 
Yol. 5， 1--80，S.Karger，Basel.1975. 
16) 中野雅徳:側方滑走運動における頼路と歯牙路に関する研究，補綴誌，
19: 647--665. 1976. 
一 17-
17)栗山 実:歯牙指導要素が平衡側穎路に及ぼす影響につい て，補綴誌，
23: 126--147， 1979. 
18) 藤田忠寛:下顎運動の情報処理に関する研究 -運動の検出機構を中心
として，神奈川歯学， 14: 155--176， 1979. 
19) Korber， E. und Luckenbach， A. :Dreidimensionale darstellung 
der bewegung einzelner punkte eines kiefermodelles im 
articulator， Dtsch Zahnarztl Z， 36:462--466， 1981. 
20) 塩津恭郎，林 豊彦，野村修ーほか:下顎任意点の運動解析 第 1報
測定システム，補綴誌， 25: 499--507， 1981. 
21) 林 豊彦，多和田孝雄，山崎石治ほか:歯牙接触滑走運動の 3次元祖IJ
定システム，補綴誌， 25: 641--648， 1981. 
22) Lewin， A. and Nichel， B. :Device for the measurement of the 
location， the position and/or the change of location or of 
position of a rigid body in space， U.S.Patent 4，303，077， 1981. 
23) 保母須弥也，望月貞成:自動電子計測システムによるヒトの下顎運動
の研究 第 l報 測定システムの開発，補綴誌、， 26: 619--634， 1982. 
24)伊藤博夫，豊永優文，斉藤武士ほか:非接触型 3次元変位計測システ
ムについて〈講演抄録) 補綴誌 27: 396--397， 1983. 
25) 菊田大士:下顎運動計測システムの開発とその応用，神奈川歯学，
18: 433--448， 1984. 
一18-
26) Mesqui， F. ， Kaeser， F. and Fischer， P. :Real-time noninvasive 
recording and three-dimensional display of the functional 
movements of arbitrary mandible point， SPIE Vol. 602 
Biostereometrics.85， 77""""84， 1985. 
27) 柴田孝典，林 尚徳，坂井孝郎ほか:顎運動解析再現装置による下顎






30) P rるbster，L. und Benzing， U. :Vergleich der 
computerunterstutzten Registriersysteme MT1602 und compugnath， 
Dtsch Zahnarztl Z， 45:54""""58， 1990. 
31) Robinson， D， A. :A method of measuring eye movement using a 
scleral search coil in a magnetic field， IEEE Trans Biomed Eng， 
10:137""""145， 1963. 
32) Raulen， J. P. H. and Bakker， L. :The measurement of eye 
movement using double magnetic induction， IEEE Trans Biomed 






























































34) 菊池 望:三次元ディジタイザの特性と応用，映像情報， 11: 21---37 
35) 中沢勝宏:顎関節症における下顎運動の分析，歯科学報， 74:277---
311， 1974. 
36) Perkell， 1. S. and Cohen， M. H. :An alternating magnetic field 
system for tracking multiple speech articulatory movements in 
the midsagittal plane， Technical Report 512， 1---52， 
Massachusetts Institute of Technology Research Laboratory of 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Measurement of Mandibular Movement by Experimental Jaw Tracking 
Device using Two Magnetic Fields in Quadrature Phase 
Abstract: The purpose of this research was to evaluate the manipulation of 
newly developed six degree of freedom jaw tracking devi∞using magnetic 
fields in quadrature phase. J aw movements were recorded by this device in 
15 female subjects. Further the jaw movement data was compared to that of 
15 male subjects recorded by digital jaw tracking device (MM-JI). None of 
the subjects showed any clinical signs of craniomandibular disorder. The 
results were as follows: 
1. Manipulation of this device has been improved dramatically compared 
to the digital jaw tracking device (MM-JI)， however it stil needs to be 
increased such as the ability of j aw movement recording range. 
2. The maximal jaw opening movement recorded in male subjects was 
significantly greater in comparison with that in female subjects (p<O.Ol). 
The maximal condylar translation and mandibular rotation in male subjects 
was also greater than those in females. However， no significant difference 
was observed between males and females (p>O.05). 
3. The influence of measuring point on the mandible or sex differences was 
found to be minimal in determining maximal mandibular rotation and 
therefore it can be regarded as an important p訂ameterof movement to the 
temporomandibular joint. 
Key words: 
six degree of freedom jaw tracking device， jaw movement， 





















部で約700μm である 1) 
顎運動データは毎秒約52顎位のスピードでミニコンビュータ (DE C社
製 Micro VAX 3800) に取り込み，光磁気ディスクに保存した.測定終了
後， ワークステーション (DE C社製 VAX Station 4000) にデータを転
送し，補正を行った後，解析対象点の運動軌跡をグラフィックターミナル
















( 3 )測定前の準備として被験者に上下顎のシーネを装着する. シーネ
の装着には歯科用セメント(カルボン酸系仮封セメント)を使用
した.


















後の下顎限界運動データをグラフィックターミナル (EYANS& SUTHERLAND 






















そのため 1被験者の両側の運動論的頼頭点の検索には 30分程度を要 した.
2. 顎運動測定結果 (表 1， 2，図 5) 
1 ) 最大関口量
顎運動データから求めた女性被験者15名の最大関口量について表 1に示








た. その結果，平均値は 18.0mm，最小値は 14.1mm 最大値は 23.6rmnであっ
アこ











顎 6自由度測定方式の顎運動測定器 1)を使用した. この測定器では上下顎
の運動を 6自由度で測定しており頭部固定の必要はなく， また被験者に装






































量についての報告 15-1 2 )よりもやや小さい値であった. これらの報告では最
大関口量の測定方法として最大関口時の上下顎切歯切端間距離に over





値で本結果よりも小さい値を示している 1a -1 7)が， これらの報告では測定
時に頭部固定をしており， その影響によるものと考えられる.
ディジタル方式顎運動測定器 (MM-JI) による男性被験者 15名のデータ 3) 
と本研究結果を比較した結果，男性の平均 54.71mmに対し有意に小さい値を
示した. これは最大関口量の男女聞の比較を行った過去の研究と同様の結
果であった 15-1 l) 
最大関口量について身長などの身体的特徴と正の相関があることが知ら
れているが 5.s，ls，19〕，本研究で対象とした女性被験者については身長差
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被験者 最大関口量 最大穎頭移動量 (mm) 最大下顎回転量
(mm) 右側 左側 〈度〉
49. 0 14. 1 15. 5 38. 91 
2 47.7 21. 2 20. 9 35. 24 
3 47.4 15.6 17.3 35. 94 
4 51. 4 16.3 19.6 38. 97 
5 40. 0 19.8 21. 9 30. 54 
6 46. 5 15. 7 14.5 32. 60 
7 43.1 19.3 15.0 31. 71 
8 47.5 16.3 15. 3 31. 43 
9 52. 5 16. 9 14. 5 39. 24 
10 51. 2 18. 0 18. 5 40.10 
1 54. 0 17.3 17. 1 39. 85 
12 44.1 17.8 18. 5 34. 80 
13 49. 5 23. 6 23. 3 37. 21 
14 49. 9 19.3 18. 2 37. 6 
15 52. 5 20. 4 19. 1 38. 28 
平均 48. 4 18.0 36.17 
SD 3. 7 2. 5 3.17 
表2 男性被験者15名の最大関口量，最大穎頭移動量，最大下顎回転量
〈ディジタル方式顎運動測定器 OAJI-JI)による3))
被験者 最大関口量 最大類頭移動量 (mm) 最大下顎回転量
(mm) 右側 左側 (度〉
56. 98 20.48 21. 52 37. 56 
2 46. 93 18. 17 18. 81 34. 20 
3 50.44 21. 50 20. 81 37.61 
4 41. 48 17.61 18. 36 29. 32 
5 54. 6 18.91 18. 29 37. 91 
6 53. 7 19.82 19.00 38. 7 
7 57. 50 16.87 18. 75 38. 82 
8 59. 50 20. 57 20. 78 38. 29 
9 48. 72 15. 07 14. 24 33.45 
10 53. 27 18. 13 17.99 35. 63 
1 71. 02 26. 80 26. 97 48.17 
12 53. 75 19. 18 19.23 34. 24 
13 5. 32 18. 6 18. 72 37. 02 
14 5. 5 17. 14 16.99 42. 24 
15 61. 74 19.07 18. 83 40. 54 
平均 54.71 19.23 37. 59 
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用した上顎 6自由度下顎 6自由度運動測定方式の測定器を試作した. さらに
この測定器を用いて 女性の顎運動を測定し，測定器の操作性を検討すると
ともに，得られたデータについて精度が確認されているディジタル方式顎運
動測定器 (MM-J 1) で測定した男性の値と比較，検討した.
本研究では以下のことが明らかとなった.試作測定器は校正空間内におい
てセンサの静的指示精度は平行移動 115μffi， 回転O.02度であり，センサを
上下顎歯列の前方部に装着し頼頭部の運動を算出した場合， その精度は約
700μm と推定された.本測定器およびディジタル方式顎運動測定器 (MM-
J I )によって測定した同一被験者の限界運動軌跡は切歯点，運動論的頼頭点、
ともに視覚的に非常に類似しており，本損1定器の有用性が示された.両測定
器によって得られたデータを比較した結果では，切歯点の最大関口量につい
ては男女間に有意差が認められたが，最大頼頭移動量，最大下顎回転量につ
いては男女聞に有意差が認められなかった.
以上，本研究は臨床で容易に使用できる 6自由度顎運動測定器の研究開発
を大きく前進させたもので歯学の発展 lこ貢献するところが大であり，博士
(歯学〉の学位授与に値するものと考える.

